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現象敘述 
1. 量測結果沒有呈現 Ra 等數據。 

 

處 理 過 程 

1. 設定測定條件- 

--演算參數設定 

--依據標準(例 JIS 13/ISO97) 

--勾選要測量的參數 

 

2.存入設定條件的方法：登錄條件-存成個人設定條件的檔案。 

 

 

 

 

 

   

 

 

3.叫出設定條件的方法：讀取條件。 

 

後 續 處 理  

註 記 
 

 

 

保存年限：永久 


