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現象敘述 

高壓氣管破裂漏氣有異聲。 

拆開機台下方氣壓表面板， 

可以發現有高壓管破裂。 

 

 

 

 

 

 

 

處 理 過 程 

1.更換機台下方高壓氣管(連接壓力計藍色管、連結閥門之紅色管)。 

2.檢修及更換機台後方高壓空氣過濾器總成之紅色高壓管。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 續 處 理 已無漏氣異聲 

註 記 維修 3200元 

 

保存年限：永久 


